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RESOLUCIÓN Nº 007 

(enero 25 de 2025) 
 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA CON NIT 

890.906.966-8, DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 

2025. 
 
 
 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Marco A. Cardona del 

Municipio de Maceo Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Decreto 780 de 2016 (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad), 

Decreto 1769 de 1994 y al Decreto aclaratorio 1617 de 1995, en lo relacionado con 

el mantenimiento de las instituciones del sector de salud, el Decreto 2649 de 1993. 

Resolución 2183 de 2004 (Manual de Buenas Prácticas de Esterilización), 

Resolución 3100 de 2019, Resolución 482 de 2018 (Control de Calidad de Equipos 

de Rayos X), Decreto 1595 y 2126 de 2015 y Decreto 4725 de 2005 en lo 

relacionado con la calibración de equipos; exige que la ESE HOSPITAL MARCO A. 

CARDONA, estructure el plan de mantenimiento para la vigencia 2024, dando 

cumplimiento a la normatividad antes relacionada. 
 

 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de mantenimiento para la Empresa Social 

del Estado Hospital Marco A. Cardona de Maceo Antioquia para la vigencia 2025, 

como se detalla en el siguiente documento: 
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1. DEFINICIÓN  

Se entiende como Plan de Mantenimiento Hospitalario a la actividad técnico-
administrativa dirigida principalmente a garantizar las condiciones y el 
mantenimiento de la infraestructura física y de los equipos necesarios para la 
prestación de servicios de salud y de los equipos de apoyo logístico de las 
actividades propias del servicio.  
El Plan de Mantenimiento se entiende como los instrumentos gerenciales diseñado 
para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo en cada servicio de la empresa; 
como todo Plan incluye: 

Objetivos, metas, programación, actividades, recursos: humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros. 
Para las diferentes actividades de mantenimiento hay diferentes intensidades, 

depende de la edad del equipo y de los años de uso, que se puede describir en una 

característica de eficiencia. 

La primera fase, se caracteriza por fallas debido a defectos de fabricación e 

instalación, para un Hospital esta primera fase deberá ser cubierta con la garantía 

de la empresa proveedora o instaladora del bien. 

La segunda fase, es normalmente el periodo donde la máquina trabaja sin fallas, 

en este caso la deficiencia es ocasional. 

La tercera fase, se caracteriza por la edad del bien, por esto las fallas típicas son 

causadas por desgaste de los componentes del bien. 

 

Por lo anterior, podemos decir que cada equipo, cada instalación o planta física tiene 
su tiempo característico de aprovechamiento. 
Del buen mantenimiento y el cumplimiento de los cronogramas establecidos, esos 
tiempos de servicio o la vida útil del equipo pueden prolongarse, impactando de 
forma positiva en las finanzas de la institución. 

 

MANTENIMIENTO: 
El mantenimiento es un proceso mediante el cual se asegura que un activo (equipo) 
continúe desempeñando las funciones deseadas. Dirigido principalmente a prevenir 
las averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado 
normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el 
funcionamiento de un equipo. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de:  

• Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento Preventivo 
Directo o periódico por cuanto sus actividades están controladas por el 
tiempo. Se basa en la Confiabilidad de los Equipos sin considerar las 
peculiaridades de una instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, 
recambios programados. Este tipo de mantenimiento trata de anticiparse a la 
aparición de las fallas. 
 

Ventajas del mantenimiento Preventivo: 

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 
que se conoce su estado y sus condiciones de funcionamiento, esto es de 
suma importancia para el servicio que presta en un hospital. 

• Disminución del tiempo muerto, reduce el tiempo de fuera de uso de los 
equipos. 

• Mayor duración, los equipos e instalaciones tendrán una vida útil mayor que 
la que tendrían sin mantenimiento preventivo. 

• Menor costo de reparación. 

• Disminución de existencias en almacén, puesto que se precisa conocer los 
repuestos de mayor y menor consumo. 

• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido 
a una programación de actividades. 

 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Es el que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el equipo. Se 
clasifica en:  
 

• No planificado:  
El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápidamente posible con el 
objetivo de evitar costos y daños materiales y/o humanos mayores. Debe efectuarse 
con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por 
una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de 
contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).  
Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 
electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los procesos que 
admiten ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin 
afectar la seguridad.  
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También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. Tiene como 
inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas veces, 
el menos oportuno, debido justamente a que en esos momentos se somete al bien 
a una mayor exigencia. 
 
• Planificado:  

Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se pare 
el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuesto y 
documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. Al igual que el 
anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto.  
La diferencia con el de emergencia, es que no existe el grado de apremio del 
anterior, sino que los trabajos pueden ser programados para ser realizados en un 
futuro normalmente próximo, sin interferir con las tareas.  
 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: 
 
Es más, una filosofía que un método de trabajo. Su base fundamentalmente es 
detectar una falla antes que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al 
servicio; se usan para ello instrumentos de diagnóstico y pruebas no destructivas. 
 
 
CALIBRACION 
 
Es aquel proceso de ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un 
instrumento de medida con los valores de la magnitud que ha de medir.  

 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Asignar los recursos financieros, físicos y humanos, para que los equipos 
biomédicos y de informática, la planta física, la maquinaria, redes, muebles y 
enseres y la dotación en general estén en óptimas condiciones, permitiendo brindar 
un servicio con calidad y seguridad, tanto para usuarios como para empleados, 
reduciendo los costos en la prestación del servicio.    
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Adecuar los espacios que cumplan con condiciones de seguridad, 
accesibilidad, funcionalidad, salubridad y confort, mediante el mantenimiento de 
equipos, muebles y maquinaria de uso hospitalario. 

 

• Asignar recursos financieros y humanos suficientes, para cumplir a cabalidad 
con el cronograma de actividades de mantenimiento preventivo y reparaciones 
locativas, de maquinaria y equipos instalados. 

 

• Disminuir las acciones correctivas de mantenimiento a través del 
fortalecimiento y cumplimiento a cabalidad del cronograma de mantenimiento 
preventivo.  
 

• Disminuir gastos de mantenimiento, a través de la disminución de acciones 
correctivas. 

 

• Garantizar la calidad en la prestación del servicio a los usuarios con equipos en 
optimo estado, que permitan ofrecer un diagnóstico correcto y el desarrollo de 
unos procesos seguros. 

 

• Organización del servicio de mantenimiento, coordinación con la empresa 
contratista y demás terceros que intervienen en el proceso de mantenimiento 
hospitalario y establecimiento de procedimientos operativos para las 
inspecciones y mantenimiento de los sistemas. 

 

• Evaluar el funcionamiento de los equipos y realizar propuestas de actualización. 
 

• Brindar asesoría sobre el manejo de los equipos al personal responsable de la 
operación de los mismos. 

 

• Archivar de manera sistemática los manuales de uso y hojas de vida de los 
equipos de la Empresa Social del Estado. 

 
4. METAS 
 

• Ejecutar como mínimo el 90% de los recursos asignados en el presupuesto 
de la ESE para la vigencia 2025, destinados al mantenimiento preventivo y 
correctivo, a la reposición de equipos hospitalarios y al mantenimiento de la 
planta física, dando cumplimiento al cronograma establecido.  
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• Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos en un plazo 
máximo de 8 días contados a partir del reporte del daño, incluyendo el envío 
y devolución de los mismos (Se debe diligenciar el formato de reporte de 
daños, incluye fecha de entrega del equipo en buen estado) 
 

• Realizar el mantenimiento correctivo de daños presentados en la planta 
física, que requieran una acción inmediata, en el término de 1 día (fugas de 
agua, cortos circuitos etc.). 
 

• Realizar el 100% del mantenimiento correctivo a las ambulancias en un 
término no mayor a 2 días, para fallas menores y agilizar la gestión de 
mantenimiento para daños que ameriten más tiempo.  

 
 
5. RECURSOS 
 
5.1. RECURSOS HUMANOS  
Auxiliar de Servicios Generales – Mantenimiento 
 
Asesoría Externa: Ingeniero Biomédico – Mantenimiento de Equipos Biomédicos 
(Pendiente Contratación). 
 
Calibración de equipos biomédicos – Empresa Externa (Pendiente contratación) 
 
Asesoría Externa - Soporte de Asesoría y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
equipos de cómputo y de software realizado por la empresa Suministros y 
Comunicaciones SUCOMUNICACIONES SAS. 
 
Asesoría Externa: Mantenimiento cadena de frío – Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI – Se realizará con una de las empresas, autorizada por la 
SSSYPSA. (Pendiente contratación) 
 
Asesoría Externa: Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica - (Pendiente 
contratación) 
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5.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
La Empresa Social del Estado asignará áreas para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos biomédicos y para equipos de cómputo e impresoras; 
igualmente tiene asignado un espacio físico para las herramientas e insumos que 
se destinan al mantenimiento locativo.   
 
 
5.3  RECURSOS FINANCIEROS 
 
La E.S.E. Hospital Marco A. Cardona, destinará el 5% del total del presupuesto de 
gastos de la vigencia 2024, para la ejecución del presente plan de mantenimiento 
hospitalario, lo cual se estipula en CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO M/L 
($164.493.608). 
 

 

 
6. ALCANCE 
 
Teniendo en cuenta que el mantenimiento de los equipos y planta física de las 
entidades de la salud, es base fundamental para una mejor prestación de los 
servicios de salud a las comunidades y para la economía de dichas entidades; las 
funciones de mantenimiento van más allá de las reparaciones, su valor se aprecia 
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en la medida que estos disminuyan; y esto es producto de un trabajo planificado y 
sistemático con apoyo y recursos de una política integral de las directivas del 
hospital. 
De esta manera, el presente plan es de aplicación en todos los servicios 
asistenciales y administrativos de la E.S.E. Hospital Marco A. Cardona. 
 
 
7. EVALUACIÓN 
 
La verificación del mantenimiento se realiza inmediatamente finaliza la prestación 
del servicio, siendo un requisito para efectuar el pago el recibir a entera satisfacción 
el servicio prestado. 
 
 
7.1 MARCO NORMATIVO 
 
DECRETO 1769 DE 1994: Regular los criterios básicos para la asignación y 
utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al 
mantenimiento hospitalario en hospitales públicos. 
CIRCULAR 029 DE 1997:  Inspección, vigilancia y control en la asignación y 
ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la 
elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario. 
DECRETO 780 DE 2016:  Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de salud y protección social. 
RESOLUCIÓN 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de prestadores y 
habilitación de servicios de salud. 
 
 
8. PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES, REDES E 
INFRAESTRUCTURA 
 
8.1 REDES  
Durante el año 2025, el mantenimiento de las Redes Eléctricas, de acueducto y 
alcantarillado, se contratará por actividad con personal externo, quienes ejecutarán 
el mantenimiento de acuerdo al cronograma adjunto y a las necesidades 
presentadas. 
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La Red Eléctrica de la institución está conectada a EPM, el mantenimiento 
preventivo está a cargo del auxiliar de mantenimiento de la institución, el 
mantenimiento correctivo es realizado a través de contratistas. La E.S.E. es 
responsable del suministro de accesorios, repuestos y equipos que garanticen el 
correcto funcionamiento de la red. 
El hospital cuenta con una subestación eléctrica de más de 30 años, compuesta por 
un transformador y una acometida eléctrica. 
Se debe considerar que UNA vez a la semana se realiza inspecciones a los 
diferentes servicios de la ESE, tanto administrativos como asistenciales, con el fin 
de detectar posibles daños que requieran atención inmediata y evitar así daños 
mayores. 
El suministro de gas natural por red, tiene 2 puntos ubicados en el cafetín. Se realiza 
revisión periódica por el auxiliar de mantenimiento. Esta red de gas fue instalada 
por EPM. 
Es de aclarar que la ESE no cuenta con red de gases medicinales. 
 
 
 
8.2 EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS 
 
La ESE Hospital Marco A. Cardona del municipio de Maceo, contratará el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos con un ingeniero 
biomédico externo a la institución, que cumple los requisitos de experiencia y calidad 
en la prestación de servicio, dicho contrato garantiza el cumplimiento del 
cronograma planteado, para la realización de los mantenimientos preventivos 
programados y los mantenimientos correctivos que se presenten, los cuales se 
deben realizar de forma oportuna para no afectar la prestación de los servicios de 
salud de la ESE. 
El contratista será responsable de la actualización y correcta organización de las 
hojas de vida de los equipos. 
El mantenimiento de los equipos se realizará de acuerdo a lo establecido en los 
manuales, en los protocolos y lo recomendado por el fabricante. 
 
Las siguientes son las actividades generales o básicas que se realizarán a cada 
equipo: 
 

• Revisión del sistema eléctrico, incluye prueba de seguridad 

• Revisión del sistema mecánico y electrónico 

• Limpieza general interna y externa 
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• Verificar el funcionamiento del equipo 

• Calibración del equipo si se requiere 
 

 
8.3  PLANTA ELÉCTRICA  
 
La ESE cuenta con una planta eléctrica, el mantenimiento preventivo y correctivo 
especializado se contrata con un prestador externo, con amplia experiencia en este 
tipo de equipos, el mantenimiento preventivo se realiza 2 veces al año. 
 
El auxiliar de mantenimiento de la ESE realiza las siguientes actividades de 
mantenimiento con la periodicidad establecida en el cronograma que hace parte del 
presente documento: 
 

• Verificar el nivel de aceite y realizar cambio del mismo de acuerdo a 
parámetros establecidos. 

• Verificar el nivel de agua ubicados en la batería 

• Verificar las conexiones eléctricas 

• Revisión de los bornes de la batería 

• Revisar que no haya fugas de aceite 

• Verificar el estado del panel de control principal y de transferencia 

• Verificar que el mantenedor de la carga esté funcionando correctamente 

• Realizar encendido esporádico de acuerdo al cronograma para verificar el 
funcionamiento de la misma y la correcta transferencia de energía. 

• Realizar aseo y limpieza general de las instalaciones 

• Verificación de las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra 
ubicada la planta. 
 

 
8.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  
 
Con este fin de cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Resolución 
2115 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social quien es el Ente que regula 
los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano, se elaboró un 
cronograma de mantenimiento, limpieza y desinfección del tanque de 
almacenamiento en forma periódica, para garantizar de esta manera las condiciones 
seguras para sus usuarios, con el fin de evitar la proliferación de microorganismos 
tales como bacterias, protozoos, virus o helmintos que son agentes causantes de 
enfermedades entéricas. 
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Para la desinfección y limpieza de tanques se usan los siguientes elementos de 
protección personal y materiales:  
Overol, botas de caucho media caña, guantes de caucho industrial, mascarilla para 
gases y vapores, gafas de seguridad, casco de seguridad, eslinga, arnés y línea de 
vida. 
Desinfectante antiséptico: Solución de hipoclorito a 2000 ppm 1 litro de Solución de 
hipoclorito a 2000 ppm = ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso doméstico al 
5% + 960 de agua. 
Los equipos y materiales utilizados son los siguientes: Manguera, cepillo de cerda 
dura, baldes y espuma. 
 
El mantenimiento para la vigencia 2025, será realizado por el Auxiliar de 
Mantenimiento, se realizarán las siguientes actividades según cronograma: 
 

• Lavado de tanques 

• Inspección del nivel de agua de los tanques 

• Aseo y mantenimiento general de las instalaciones elevadas donde se 
encuentran ubicados los tanques. 
 

 
8.5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
 
El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, es realizado por personal 
externo a la institución, los cuales son especializados en este tipo de equipos. La 
empresa contratista se encarga tanto del mantenimiento preventivo según 
cronograma, como del correctivo de acuerdo a la necesidad presentada. 
Las siguientes son las actividades generales realizadas en los mantenimientos 
programados a los equipos de aire acondicionado: 
 

• Limpieza externa, lo que incluye la tubería de drenaje, bandeja de agua y 
limpieza del material externo que recubre el motor y todo el sistema. 

• Inspección de las condiciones ambientales 

• Limpieza de los filtros de aire 

• Limpieza del condensador, evaporador, aspas y turbina (verificar seguros) 

• Lubricar motores 

• Revisión de los controles de temperatura y de presión 

• Revisar todo el componente eléctrico, terminales, líneas, contactores y 
transformadores. 

• Revisión del voltaje y amperaje 

• Ajuste general de los componentes del equipo 
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8.6  GUADAÑADORA   

 
Mantenimiento preventivo cada mes, limpieza y engrase 
Responsables: Auxiliar de Servicios Generales - Mantenimiento  

 
 

8.7 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (PLANTA FÍSICA) 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Marco A. Cardona en el año 2025 ha 
enfocado el plan de mantenimiento de infraestructura hacia el desarrollo de 
actividades que aplican al mantenimiento preventivo y correctivo, optimizar los 
recursos y garantizar una infraestructura apta para la presentación del servicio. Las 
actividades necesarias para mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles 
tales como pintura, plomería, enchapes, carpintería metálica, redes sanitarias, 
redes eléctricas y otras serán consideradas, para la ejecución de la presente 
vigencia. 
 
Para el mantenimiento de la planta física, la ESE Hospital Marco A. Cardona cuenta 
con un auxiliar de mantenimiento, quien se encarga de realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo (daños menores), para las demás actividades de 
mantenimiento de la infraestructura, la ESE contratará con personal externo que 
cumpla con las condiciones técnicas para realizar los diferentes trabajos que se 
requieran. 
 
Las actividades de mantenimiento locativo que se realizan en la ESE son las 
siguientes: 
 

• Mantenimiento y reparación de lavamanos y sanitarios 

• Reposición de grifería 

• Resane y pintura de las diferentes áreas de la ESE 

• Pintura de puertas y marcos 

• Cambio de luminarias, limpieza de las mismas 

• Limpieza de canoas y bajantes 

• Reparación de goteras, humedades y fugas de agua 

• Mantenimiento general, pintura y reparación del mobiliario de la ESE 
 

Mantenimiento de áreas comunes: 
 

• Lavada de parqueaderos, andenes y fachadas 
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Mantenimiento de zonas verdes: 
 

• Corte y limpieza del césped 

• Mantenimiento de jardines internos  

• Podada de arboles 
 
Mantenimiento de techos y cubiertas: 
 
Los techos, lozas y otros tipos de cubiertas de la ESE Hospital Marco A. 
Cardona, deberán ser mantenidos en las mejores condiciones para evitar el 
ingreso de agua o humedad hacia el interior de la edificación y eliminar así, la 
necesidad de renovación dentro de periodos tan largos como sea posible. 
Todos los techos deberán ser inspeccionados por lo menos anualmente, pero 
preferiblemente dos veces al año, generalmente antes de la iniciación del 
periodo de lluvias, está actividad deberá ser realizada por el Auxiliar de 
Servicios Generales (Mantenimiento). 
 
Superficies Metálicas:  
 
Se prestará especial atención a la protección de todas las superficies 
metálicas expuestas; los marcos metálicos de las puertas y ventanas deberán 
mantenerse bien pintados para prevenir su oxidación, aunque la antigüedad 
de la infraestructura ha generado un deterioro considerable en este tipo de 
superficies, se deberá cubrir la mayor parte posible de estas en cuanto a 
mantenimiento. 
 
Las obras de aluminio, aun cuando no requiera pintura, deberán mantenerse 
limpias para detener su decoloración y pérdida de anodizado. 
El uso de materiales en óptima calidad, la aplicación de buenas técnicas de 
preparación y la utilización de mano de obra calificada aseguran la máxima 
duración del trabajo de pintura. 
 
Instalaciones Sanitarias:  
 
Todas las instalaciones sanitarias deberán ser mantenidas en condiciones 
adecuadas desde el punto de vista físico, funcional y sanitario. Se debe 
enfatizar en la detección y corrección de fugas por sus repercusiones 
económicas y su impacto en el deterioro de la edificación. 
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Fumigación:  
 
La ESE Hospital Marco A. Cardona, realizará fumigaciones periódicas en las 
diferentes instalaciones de la institución, esta fumigación se realizará cada 6 
meses con el fin de evitar la proliferación de roedores y vectores y evitar 
cualquier tipo de enfermedad transmitida por éstos. 
 
 
Canaletas y Bajantes: 
 
El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas lluvias 
recogidas por sus cubiertas y patios interiores, y de las aguas residuales y negras 
producidas al interior de los servicios del ESE hospital hasta la red pública de 
alcantarillado, constituye la red de saneamiento de la institución. Las actividades a 
desarrollar son las establecidas en el cronograma. 
 
 
Extintores: 
  
Los extintores del ESE hospital serán recargados cada año y se revisarán de forma 
semestral, se realizará reposición de aquellos que no estén óptimas condiciones y 
se realizará mantenimiento general a la totalidad de los mismos.  
 
Muebles para uso administrativo y para uso asistencial:  

 
Se incluye las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, la 
cama ginecológica, los carros de medicamentos, muebles de ubicados en la sala 
de espera entre otros. 
 
Equipos de informática y comunicaciones: 
 
El contratista encargado del mantenimiento de equipos de informática de la E.S.E. 
Hospital Marco A. Cardona, ha elaborado un plan de trabajo con respecto al 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de las redes de 
sistemas. El cual permita prolongar la vida útil de los equipos de cómputo, 
servidores de red, estaciones de trabajo, impresoras y equipos de comunicaciones. 
Así mismo, minimiza la taza de desperfectos y aumenta la productividad de los 
equipos al reducir el tiempo hora / equipo y hora / hombre no útil. 
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Equipos Biomédicos:  
 
El plan de mantenimiento para equipos biomédicos contempla lo siguiente: 
 

• Capacitar al personal encargado de manipular los equipos biomédicos de la 
institución con el fin de mejorar la calidad del servicio y evitar daños por mal 
uso. 

• Incluye inventario físico, fichas técnicas, hojas de vida, cronograma y rutinas 
de mantenimiento preventivo. 

• Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo 
dependiendo la necesidad en función de la orden de prestación de servicio. 

• Se llevará un seguimiento a cada equipo biomédico buscando un correcto 
funcionamiento para evitar fallas. 

• En el momento que algún equipo presente un inadecuado funcionamiento se 
evaluara la situación presentada con el objetivo de darle solución inmediata: 
si el daño es complejo y se hace necesario el envío del equipo a otra ciudad 
para su reparación o así mismo la adquisición de un repuesto la institución 
correrá con los respectivos gastos de envío, reparación y compra. 

• Calibración de todos los equipos biomédicos que lo requieran, según lo 
establecido en la normatividad vigente. 

 
 
8.8 MANEJO DE CLORO Y COMPUESTO DE CLORO COMO DESIFECTANTE 
 
Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados de los 
compuestos clorados, están disponibles como líquidos (ej. Hipoclorito de sodio) o 
sólido (ej. Hipoclorito de calcio). Tiene un amplio espectro de actividad 
antimicrobiana, y no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del 
agua, son de bajo costo y de rápida acción, remueven los microorganismos secos 
o fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. 
 
Desventajas de los hipocloritos incluye corrosividad a los metales en altas 
concentraciones (>500 ppm), la inactividad por la materia orgánica, decoloración 
“blanqueo” de telas, generación de gas tóxico cloro cuando se mezcla con 
amoníaco o ácido (Ej. Los agentes de limpieza). 
 
Usos: Desinfección de superficies ambientales y equipos 
 
Dilución: para la preparación del hipoclorito de sodio se requiere el uso de agua. 
La preparación debe realizarse cada 12 horas. 

mailto:archivo@hospitalmaceo.gov.co
http://www.supersalud.gov.co/


 

 

Carrera 30 N° 33 – 237 Teléfono 864 02 83 archivo@hospitalmaceo.gov.co  Vigilado 

Supersalud: www.supersalud.gov.co 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MARCO A. CARDONA 

NIT 890.906.966-8 Maceo - Antioquia 
 

 
Resultado de las soluciones para el producto por parte del fabricante: El rótulo de 
los envases debe llevar la siguiente información de manera clara con letra legible y 
características indelebles. 
 

• Nombre del producto o marca registrada 

• Nombre y dirección del fabricante 

• Identificación del lote del producto y fecha de envase  

• Las palabras hipoclorito de sodio y concentración 

• El contenido neto en mililitros 

• La leyenda: guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa de la 
luz solar. 

• La leyenda: fuera del alcance de los niños. En caso de la ingestión, 
salpicadura o inhalación consultar al médico inmediatamente. 

• La leyenda: utilice elementos de protección individual para la manipulación. 

• La frase: no almacene, ni mezcle con productos amoniacales, ni ácidos. 

• Utilice envases plásticos de polietileno de alta densidad no traslucido, opaco, 
con tapa hermética. 
 

Preparación y uso de las soluciones de hipoclorito de sodio: Ejemplo de una 
solución a preparar: Si desea preparar una solución al 0.20% (2.000 ppm) porque 
se va emplear para hacer el procedimiento de desinfección del lavado rutinario de 
un área NO critica (lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua). 
Verifique en la etiqueta del producto hipoclorito de sodio comercial la concentración 
de éste, para este ejemplo se dispone de hipoclorito de sodio comercial o de uso 
doméstico al 5% o sea 50.000 ppm. 
Determina la cantidad que necesite preparar de esta dilución. En este ejemplo 
necesitamos preparar 1 litro a 2000 ppm. Información que se requiere para 
hacer los cálculos: 

• Concentración deseada (CD): 2000 ppm o sea que cada 100ml (mililitros) de 
solución contiene 0.20 gramos de hipoclorito de sodio. 

• Concentración conocida (CC): 50.000 ppm solución de hipoclorito de sodio 
comercial o uso doméstico.  

• Volumen de la solución concentración deseada a preparar (VD): 1000 
mililitros (1 litro de solución a 5000 ppm). Desarrollo de la fórmula: 
 

V= Volumen en mililitros de la solución conocida al 5% (50.000 
ppm) que debe mezclarse con agua CD*Vd= *V 
V= (cd*VD)/ C C 
V= (2.000 p´pm * 1000 ml)/50.000 ppm = 40 ml 
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO POR ÁREAS AÑO 2025 

 

INFRAESTRUCTURA 
  

Descripción Localización Periodicidad Fecha Responsable Actividad 

EDIFICIOS 

 
PGIRASA 

 

Lugar independiente 
al lado derecho de la 

parte trasera de la 
ESE 

 
TRIMESTRAL 

MARZO 
JUNIO 

SEPTIEMBRE 
Y DICIEMBRE 

 
Auxiliar mantenimiento de la 

institución 
 

 
Resane, pintura y control 

de plagas. 
El control de plagas se 
realiza 2 veces al año 
por un agente externo. 

 
PGIRASA 

 

Lugar independiente 
al lado derecho de la 
parte de atrás de la 

ESE 

 
QUINCENAL 

 
 

 
Auxiliar mantenimiento institución 

 

 
Lavado y desinfección 

general. 
 

TECHOS 

Plancha de concreto 
ubicada en la parte 
frontal del hospital, 
desde la entrada 
principal hasta el 

servicio de 
urgencias. 

ANUAL FEBRERO Contratista especializado 

Impermeabilización de la 
plancha delantera que 
cubre desde la entrada 

principal hasta el servicio 
de urgencias. 

 
PAREDES 

INSTALACIONES 
FISICAS 

 

Consultorios 1,2,3, 
Pasillos, Urgencias, 
Consultorio P y P 

 
 

ANUAL 
JULIO 

 
Auxiliar mantenimiento institución 

 

 
Resane y pintura en las 
áreas que se requiera 

SALAS 
PACIENTES 

 
Hospitalización 

 
ANUAL 

AGOSTO 
Auxiliar mantenimiento institución 

 

 
Resane y pintura en las 
áreas que se requiera 
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SALAS 

LABORATORIO 
 

Al lado de la entrada 
 

ANUAL 
 

SEPTIEMBRE 
Auxiliar mantenimiento institución 

 
Resane y pintura en las 
áreas que se requiera 

SERVICIOS 
SANITARIOS DE 
USO PÚBLICO, 

PARA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Y 
HOSPITALIZACION 

 

Pasillo consultorios y 
hospitalización 

 
TRES VECES AL 

AÑO 

MARZO 
JULIO Y 

NOVIEMBRE 

 
Auxiliar mantenimiento institución 

 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

de las actividades 
descritas en el plan 

ALCANTARILLAS, 
REJAS, CANOAS Y 

DESAGÜES 
 

 
TRES VECES AL 

AÑO 

FEBRERO, 
JUNIO Y 

OCTUBRE 

 
Auxiliar mantenimiento institución 

 

Actividades descritas en 
el plan 

 

INSTALACIONES FISICAS 

OFICINAS Área Administrativa 
 

ANUAL 
JUNIO Auxiliar mantenimiento institución 

Actividades descritas en 
el plan 

Locales para 
servicios generales 

 
 

 
ANUAL 

 
JUNIO 

Auxiliar mantenimiento institución 
Actividades descritas en 

el plan 

 
SERVICIOS 

SANITARIOS DE 
USO PÚBLICO, 

ADMINISTRATIVO
S Y DE 

HOSPITALIZACION 
 

 
 

ANUAL 
 

ABRIL 
Auxiliar mantenimiento institución 

Actividades descritas en 
el plan 
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TANQUES 
ELEVADOS 

 BIMESTRAL 

FEBRERO, 
ABRIL, 
JUNIO, 

AGOSTO, 
OCTUBRE, 
DICIEMBRE 

 

Auxiliar mantenimiento institución 
Actividades descritas en 

el plan 

 

REDES 

 
DE SISTEMAS 

 
 

Anual 
 

SEPTIEMBRE 
 

Técnico Sistemas contratista 

Actividades descritas en 
el plan 

 

 
ELECTRICAS 

 
 

Trimestral 

 
Marzo, junio, 
septiembre y 

diciembre 

 
Técnico Electricista contratista 

Actividades correctivas 
para mantener en 

óptimas condiciones la 
red 

 

REDES 
HIDRAÚLICAS 

Sostenimiento de la 
red hidráulica de los 
consultorios y de las 

áreas comunes 

Semestral - Anual 

Febrero 
Abril 
Junio 

Agosto 
Octubre-

Diciembre 

Contratista 
Oficios varios de la ESE. 

 

REDES 
SANITARIAS 

Mantenimiento y 
sostenimiento de las 
redes sanitarias de la 

institución 

Anual Junio 
Contratista 

Oficios varios de la ESE. 
 

REDES CONTRA 
INCENDIOS 

No aplica para la 
Institución, se 

manejan extintores 
de incendios 

Cada vez que 
vencen 
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EQUIPO 
INDUSTRIAL 

Mantenimiento del 
equipo “industrial” 
utilizado en la ESE 

(lavandería – 
utensilios de cocina) 

Trimestral 

Marzo 
Junio 

Septiembre 
Diciembre 

Contratista 
Oficios varios de la ESE. 

 
 

PUESTOS DE 
SALUD LA 

SUSANA Y LA 
FLORESTA 

 

Mantenimiento de la 
planta física 

Anual 
Febrero 

 
Contratista 

Oficios varios de la ESE. 
 

 

ÁREAS ADYACENTES 

 
JARDINES Y 

PRADOS 
 

 
 

MENSUAL 
 Auxiliar mantenimiento institución 

Actividades descritas en 
el plan 

SOLAR Y PARTE 
TRASERA 
HOSPITAL 

 BIMESTRAL 

ENERO, 
MARZO, 
MAYO, 
JULIO, 

SEPTIEMBRE 
Y 

NOVIEMBRE. 
 

Auxiliar mantenimiento institución 
Actividades descritas en 

el plan 

 
 

• EDIFICIOS: Se incluyen las edificaciones donde se internan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen las puertas, ventanas, 

baños, entre otros.  

• INSTALACIONES FÍSICAS: Son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo garajes para automotores, 

cuarto planta eléctrica, entre otras.  

• SISTEMA DE REDES: Forman parte de este sistema las redes de alcantarillado, acueducto y eléctricas.   

• ÁREAS ADYACENTES: Son los jardines, los parques, las entradas etc. 
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MUEBLES Y EQUIPOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USO ASISTENCIAL 
  

Descripción Localización Periodicidad Fecha Responsable Actividad 

FOTOCOPIADORA URGENCIAS – ADMISIONES – ARCHIVO CLÍNICO SEMESTRAL 
FEBRERO 
AGOSTO CONTRATISTA 

Actividades descritas 
en el plan 

COMPUTADORES, 
IMPRESORAS, 
SERVIDORES Y 

FOTOCOPIADORA 

ADMISIONES, CAJA, VACUNACION, FARMACIA, ALMACEN 
ADMINISTRACION, GERENCIA, SISTEMAS DE 

INFORMACION, FACTURACION, PROGRAMAS, ATENCION AL 
USUARIO, ODONTOLOGIA. CONSULTORIOS MEDICOS Y DE 

ENFERMERÍA, URGENCIAS, SECRETARIA, ARCHIVO, 
HOSPITALIZACION, SERVIDORES. 

SEMESTRAL 
MARZO 

AGOSTO 
CONTRATISTA 

Actividades descritas 
en el plan 

MUEBLES 
 
 

DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ESE HOSPITAL 

ANUAL SEPTIEMBRE CONTRATISTA 
Actividades descritas 

en el plan 

 
AIRES ACONDICIONADOS  

 

Descripción Localización Periodicidad Fecha Responsable Actividad 

 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SERVICIOS 

DE URGENCIAS Y SALA DE PARTOS 
ASISTENCIAL 

 
 

TRIMESTRAL 

enero, abril, julio y 
octubre 

Contratista 
 
 

Actividades descritas en el plan 

AIRE ACONDICIONADO FARMACIA Y 
LABORATORIO 

ASISTENCIAL TRIMESTRAL 
enero, abril, julio y 

octubre 
Contratista Actividades descritas en el plan 
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AIRES ACONDICIONADOS DE GERENCIA, 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, 

SUBDIRECCION CIENTIFICA Y ENFERMERIA 
ADMINISTRATIVA 

CADA CUATRO 
MESES 

Marzo, julio y 
noviembre 

Contratista Actividades descritas en el plan 

AIRE ACONDICIONADO SALON DE REUNIONES ADMINISTRATIVA SEMESTRAL Abril y Octubre Contratista Actividades descritas en el plan 

AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVA TRIMESTRAL 
enero, abril, julio y 

octubre 
Contratista Actividades descritas en el plan 

 
 

EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
 

Descripción Localización Periodicidad Fecha Responsable Actividad 

 
AMBULANCIA FOTON 

ASISTENCIAL MENSUAL  

 
Conductor institución y 

taller autorizado 
 

Actividades descritas en el plan 

AMBULANCIA NISSAN ASISTENCIAL MENSUAL  
Conductor institución y 

taller autorizado 
Actividades descritas en el plan 60.000 

NEVERAS 
URGENCIAS, 

LABORATORIO, FARMACIA, 
VACUNACION Y CAFETÍN 

SEMESTRAL 
MARZO –

SEPTIEMBRE 
CONTRATISTA 

Actividades descritas en el plan, las 2 
neveras ubicadas en farmacia están en 

garantía. 

COMPRESOR ELÉCTRICO 
 

ODONTOLOGIA 
 

SEMESTRAL 

 
JULIO- 

DICIEMBRE 
CONTRATISTA Actividades descritas en el plan 

PLANTA ELÉCTRICA URGENCIAS SEMESTRAL 
MARZO - 

SEPTIEMBRE 
CONTRATISTA Actividades descritas en el plan 

 
LAVADORA 

 
LAVANDERIA 

 
ANUAL 

NOVIEMBRE 
 

CONTRATISTA 
Equipo que se encuentra en garantía 
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EQUIPOS BIOMÉDICOS 

(ANEXO) 
 

PLACA EQUIPO MARCA MODELO SERIE PERIODICIDAD FECHA RESPONSABLE PLAN MANTENIMIENTO 

BODEGA ALMACEN 

2190 
Equipo de órganos de 

los sentidos con estuche 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2768 
Equipo de órganos de 

los sentidos con estuche 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, prueba de batería, revisión 

otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2191 
Fonendoscopio para 

adultos 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2198 
Fonendoscopio para 

adultos 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2771 
Fonendoscopio para 

adultos 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2414 Pesa bebe digital Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

2417 Pulsímetro Edan H100 140037 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión tarjeta 
electrónica, revisión del sensor de oximetría, Display Y 

limpieza general 
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2772 
Tensiómetro para 

adultos 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

2128 Aspirador eléctrico Aspiret  156689 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

2782 Monitor fetal Comen  406013 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico del equipo, revisión tarjetas 
electrónicas, toco, transductor, marcador de eventos, 

chequeo de alarmas, prueba de funcionamiento y limpieza 
general 

2773 Pulsímetro Edan H100 1180002 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión tarjeta 
electrónica, revisión del sensor de oximetría, Display Y 

limpieza general 

2774 Pulsoximetro Edan H100 1180004 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión tarjeta 
electrónica, revisión del sensor de oximetría, Display Y 

limpieza general 

 

CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA 

2441 
Electrocardiógrafo de 3 

canales 
Comen H3 117068 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Revisión Eléctrica y Tensión de Red, Revisión de las 
Tarjetas Electrónicas, Prueba Modo Batería, Verificación 
Cable ECG, Verificación Pinzas, Prueba Funcional con 

Simulador de ECG, limpieza general. 

2587 
Fonendoscopio para 

adultos 
Littman   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 
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1475 
Pesa adultos con 

tallímetro 
Health 
ometer 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General 

2770 Pesa bebe digital 
Health 
ometer 

 08110 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

1881 
Tensiómetro para 

adultos 
Welch allyn  1174047 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

 

CONSULTORIO N°1 

0599 
Equipo de órganos de 

los sentidos electrónico 
a muro 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2676 
Ecotone, Edan   

Sonotrax 
Edan Sonotrax 304133 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la Batería, Revisión Componentes 
Electrónicos, Verificación Cable pieza de Mano, Revisión 

Filtrado de Ruidos y limpieza general. 

2355 
Pesa adultos con 

tallímetro 
Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General 

0994 Pesa bebe Detecto   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 
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IM42 Tensiómetro pediátrico Welch allyn  30202138 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

IM43 
Tensiómetro para 

adultos 
Welch allyn  201095729 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

 

CONSULTORIO N°2 

2929 
Ecotone, Edan   

Sonotrax 
Edan Sonotrax 2190015 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la Batería, Revisión Componentes 
Electrónicos, Verificación Cable pieza de Mano, Revisión 

Filtrado de Ruidos y limpieza general. 

2559 
Equipo de órganos de 

los sentidos electrónico 
a muro 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2769 Pesa bebe digital 
Health 
ometer 

 0008118 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

2354 
Pesa adultos con 

tallímetro 
Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General 

IM52 
Tensiómetro para 

adultos 
Welch allyn   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

 

CONSULTORIO N°3 
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1478 
Equipo de órganos de 

los sentidos electrónico 
a muro 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2672 
Ecotone, Edan   

Sonotrax 
Edan Sonotrax  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la Batería, Revisión Componentes 
Electrónicos, Verificación Cable pieza de Mano, Revisión 

Filtrado de Ruidos y limpieza general. 

IM59 
Equipo de órganos de 

los sentidos 
Welch allyn   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, prueba de batería, revisión 

otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

IM60 
Fonendoscopio para 

adultos manguera azul 
Gmd   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2353 
Pesa adultos con 

tallímetro 
Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General 

IM61 
Tensiómetro para 

adultos 
Gmd   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

IM62 
Tensiómetro para 

adultos 
Riester  403282 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

 

ESTACION DE ENFERMERIA 

CARRO PARA REANIMACION 
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0477 Aspirador eléctrico 
Thomas-

1130 
 0000136 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

1421 
Laringoscopio, para 
adultos, con 4 valvas 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba modo batería, revisión 
valvas, conector de bombillo Y limpieza general 

2577 Termo higrómetro 
Bioelectróni

ca 
  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termohigrómetro digital 

 

EQUIPOS PACIENTES DOMICILIARIOS 

1194 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Med-joy  58361 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

2322 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Air Sep Visionaire V0177407 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

1197 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q MZJ5558361 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

2697 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

KAIYA  OC14060046
41 

Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

1698 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

KAIYA  OC14060046
42 

Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

2544 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q MZJ5583 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 
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2224 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Air Sep  VO252298 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

1597 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

KAIYA  OC14060046
40 

Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2197 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q MZJ5S58375 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

1891 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q 
MZJ5S10339

3 
Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

1911 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q 
MZJ5S10358

0 
Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2370 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Caire  CBB6919200
406 

Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2371 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Caire  19200473 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

0372 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2331 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2778 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2348 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Longfian JAY-5Q 5S317724 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 
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2445 
Manómetro para cilindro 

de oxígeno-domicilio 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2398 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2208 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2220 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2660 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2764 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio Air Imetan   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2699 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio Air Imetan  06065 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2508 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio Air Imetan  029794 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2397 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio Trj   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2395 

Manómetro para cilindro 
de oxígeno-domicilio    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

 

SALA DE PARTOS 

mailto:archivo@hospitalmaceo.gov.co
http://www.supersalud.gov.co/


 

 

Carrera 30 N° 33 – 237 Teléfono 864 02 83 archivo@hospitalmaceo.gov.co  Vigilado Supersalud: www.supersalud.gov.co 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MARCO A. CARDONA 

NIT 890.906.966-8 Maceo - Antioquia 
 

 

2409 Aspirador eléctrico Ads 100 000784 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

0321 Aspirador eléctrico Devilbis  D36491 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

1088 
Fonendoscopio 

pediátrico 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2781 
Incubadora de 

transporte 
David TI2000 B00220001 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

En garantía, mantenimiento a cargo del proveedor 

2285 
Lámpara para 

fototerapia 
David 9010 D01009 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes eléctricas y de cada lámpara, revisión de socket 

limpieza general, prueba de funcionamiento 

0316 
Monitor fetal, Edan  

Cadenced  II 
Edan Cadence II 30732479B Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico del equipo, revisión tarjetas 
electrónicas, toco, transductor, marcador de eventos, 

chequeo de alarmas, prueba de funcionamiento y limpieza 
general 

0993 Pesa bebe digital 
Health o 

meter 
 5220000234 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

 

ESTERILIZACION 
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2284 Autoclave Automat 5000  Semestral 
Febrero- 

Noviembre 
Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, chequeo de válvulas, trampa de 
vapor, filtros, Presostato, nivel de agua, tensión eléctrica, 
presión de trabajo, alarmas, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

 

URGENCIAS 

IM281 
Fonendoscopio para 

adultos 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

1475 
Pesa adultos con 

tallímetro 
Health o 

meter 
  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General 

2747 Pulsioxímetro Edan H100 3140128 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión tarjeta 
electrónica, revisión del sensor de oximetría, Display Y 

limpieza general 

IM283 
Manómetro, para 

cilindro de oxigeno 
Imetan   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2729 Monitor de signos vitales Mindray Epm10 4008909 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico del equipo, revisión cable ECG, 
Brazalete, Sensor de Oximetría, chequeo de alarmas, 

prueba de funcionamiento y limpieza general 

2565 Tensiómetro pediátrico Welch allyn  5,132,759 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 
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2481 
Equipo de órganos de 

los sentidos con estuche 
Riester   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, prueba de batería, revisión 

otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2418 Pesa adultos tipo baño Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

1932 Termohigrómetro, Digital Htc-1   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

2274 Aspirador eléctrico. Smart YX930D 418093 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

0102 
Aspirador eléctrico,  

color azul 
Thomas 1130 0000270 Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

2986 Bomba de infusión Captain 6010 0012088 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación Tensión Eléctrica, Batería y Display, 
Verificación de Alarmas para (Batería, Sensor de Aire, 
Oclusión, Puerta e Infusión Completada) Chequeo del 
Tiempo de Programación Verificación de Dosis (ml/h), 

Prueba de Funcionamiento 
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2385 Bomba de infusión Howkmed- Hawk 4008719 Semestral 

 
 
 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación Tensión Eléctrica, Batería y Display, 
Verificación de Alarmas para (Batería, Sensor de Aire, 
Oclusión, Puerta e Infusión Completada) Chequeo del 
Tiempo de Programación Verificación de Dosis (ml/h), 

Prueba de Funcionamiento 

2369 Desfibrilador Comen  527053 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, revisión tarjetas electrónicas, 
filtros, módulo ECG, alarmas, prueba de funcionamiento 
para descarga de energía, batería e impresora.  limpieza 

general. 

2257 Desfibrilador 
Medical 
sistems 

CU-HDI 49G012 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, revisión tarjetas electrónicas, 
filtros, módulo ECG, alarmas, prueba de funcionamiento 
para descarga de energía, batería e impresora.  limpieza 

general. 

1203 
Desfibrilador con 

estuche de lona color 
azul, Batería Portátil 

Schiller  0037113 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, revisión tarjetas electrónicas, 
filtros, módulo ECG, alarmas, prueba de funcionamiento 
para descarga de energía, batería e impresora.  limpieza 

general. 

2985 Electrocardiógrafo Edan SE3 2540006 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Revisión Eléctrica y Tensión de Red, Revisión de las 
Tarjetas Electrónicas, Prueba Modo Batería, Verificación 
Cable ECG, Verificación Pinzas, Prueba Funcional con 

Simulador de ECG, limpieza general. 
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1201 Electrocardiógrafo Smarst ECG 8225ZB Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Revisión Eléctrica y Tensión de Red, Revisión de las 
Tarjetas Electrónicas, Prueba Modo Batería, Verificación 
Cable ECG, Verificación Pinzas, Prueba Funcional con 

Simulador de ECG, limpieza general. 

0522 
Equipo de órganos de 

los sentidos, electrónico 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2259 
Laringoscopio, para 
adultos con 5 valva 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba modo batería, revisión 
valvas, conector de bombillo Y limpieza general 

1444 
Laringoscopio, para 
adultos con 4 valvas 

Wellch 
allyn 

60813  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba modo batería, revisión 
valvas, conector de bombillo Y limpieza general 

2507 
Manómetro, para 

cilindro de oxigeno 
Imetan   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2713 Monitor de signos vitales Mindray Epm10 4008905 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico del equipo, revisión cable ECG, 
Brazalete, Sensor de Oximetría, chequeo de alarmas, 

prueba de funcionamiento y limpieza general 

1962 Monitor de signos vitales Healt force 
DELUXE 

70 
A00023 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico del equipo, revisión cable ECG, 
Brazalete, Sensor de Oximetría, chequeo de alarmas, 

prueba de funcionamiento y limpieza general 

 

SALA DE OBSERVACION 

mailto:archivo@hospitalmaceo.gov.co
http://www.supersalud.gov.co/


 

 

Carrera 30 N° 33 – 237 Teléfono 864 02 83 archivo@hospitalmaceo.gov.co  Vigilado Supersalud: www.supersalud.gov.co 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MARCO A. CARDONA 

NIT 890.906.966-8 Maceo - Antioquia 
 

 

1039 
Manómetro, para 

cilindro de oxigeno 
Imetan   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

2421 Monitor fetal. Comen   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico del equipo, revisión tarjetas 
electrónicas, toco, transductor, marcador de eventos, 

chequeo de alarmas, prueba de funcionamiento y limpieza 
general 

2581 Pesa bebe digital Charder   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

1459 
Termo higrómetro, 

Digital 
CE   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termohigrómetro digital 

2561 
Equipo de órganos 

eléctrico a muro 
Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2562 
Equipo de órganos 

eléctrico a muro 
Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

0549 
Hifricator o cauterizador 

eléctrico 
SKY   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

2746 
Lámpara frontal o 
fotóforo, portátil 

   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

1457 
Lámpara frontal o 
fotóforo, portátil 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, verificación encendida, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 
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SALA IRA 

2775 
Concentrador para 
oxigeno-Domicilio 

Aerti AE-5 161157 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 

fugas, y limpieza general 

2560 
Equipo de órganos 

eléctrico a muro 
Wellch 
allyn 

  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2702 Humificador eléctrico Resmart G-II 201200 Semestral 
Febrero- 

Noviembre 
Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2703 Humificador eléctrico Resmart G-II 214263 Semestral 
Febrero- 

Noviembre 
Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2661 
Manómetro, para 

cilindro de oxigeno 
Imetan   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

IM393 
Manómetro, para 

cilindro de oxígeno 
verde 

   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, presión de trabajo, prueba de 
fugas, y limpieza general 

2290 Monitor de signos vitales Healt force 
DELUXE 

70 
A00011 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

0348 Nebulizador eléctrico Devilbbis 5650D D2892924 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

1415 Nebulizador eléctrico Devilbiss 5650D D2892923 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

 

AMBULANCIA-JOM-708 
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2603 Aspirador eléctrico H003-c   Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

2601 Desfibrilador portátil Ipad NF1201 PIR20G148 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, revisión tarjetas electrónicas, 
filtros, módulo ECG, alarmas, prueba de funcionamiento 
para descarga de energía, batería e impresora.  limpieza 

general. 

IM401 
Fonendoscopio 

pediátrico 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2588 Tensiómetro pediátrico    Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

2587 
Tensiómetro para 

adultos 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

2602 Monitor de signos vitales 
Creative 
medical 

 QB0018 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

1165 
Analizador de Química 

Sanguínea, 
BTS-350  179300 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 
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1949 
Analizador de 
hematología 

Mindray BC3000 118507 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

2436 
Agitador de mazzini 

electrónico 
Indulab  TA09E Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico, prueba de funcionamiento del 
motor, revisión del sistema de balanceo verificación RPM Y 

limpieza general 

2442 Analizador de orina Mission U500 10022721 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

IM439 
Baño maría en acero 

inoxidable 
Indulab 1-T 15004 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Revisión de tensión eléctrica, alarma, limpieza general, 
prueba de funcionamiento y verificación con termómetro 

digital. 

2555 
Centrifuga eléctrica para 

24 tubos 
Indulab 004-S 15003 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico, prueba de funcionamiento del 
motor, revisión del sistema de balanceo verificación RPM Y 

limpieza general 

2440 Equipo de hormonas Finecare  208824 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

0827 
Cuenta glóbulos 

digitales 
Indulab CG-97 6.787 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Revisión parte física del equipo, lubricación parte 

mecánica, limpieza general. 

2438 
Horno de secado en 

acero inoxidable 
Indulab  H52030 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación Tensión Eléctrica, Chequeo de Temperatura 
con Termómetro Digital, Limpieza General y prueba de 

funcionamiento 

2519 
Microscopio binocular 

con 2 oculares y 4 
objetivos 

Labomed LX-400 170981756 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba de funcionamiento, 
revisión del bombillo, objetivos, lentes, filtros y binoculares, 

lubricación, y limpieza general 
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IM450 
Pipeta automática de 

5A50 Lambdas 
Boeco  QH487229 Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico del Equipo y prueba inicial, 
Revisión del Pin Calibrador, Revisión de sistema mecánico 
interno, Engrasada del Embolo, Prueba de Funcionamiento 

IM451 
Pipeta automática de 

5A50 Lambdas 
Boeco  RD718619 Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico del Equipo y prueba inicial, 
Revisión del Pin Calibrador, Revisión de sistema mecánico 
interno, Engrasada del Embolo, Prueba de Funcionamiento 

2320 
Termo higrómetro, 

Digital 
CE   Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

2238 
Termómetro Digital, 

para máximas y 
mínimas, Pequeño 

Japones   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

2419 
Termo higrómetro, 

Digital 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

 

ODONTOLOGIA 

 Termo higrómetro color 
blanco 

   Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

2376 
Termómetro para 

máximas y mínimas 
   Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 
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 Aspirador eléctrico, Medi 
Pump, Color Azul 

Thomas 1130-2  Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

0693 Amalgamador eléctrico,  D8-328 1774286 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico, tensión eléctrica, cucharillas, 
motor, programación, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

2511 
Amalgamador eléctrico, 

Softly 8 
Softly 8 HBC12010 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación del estado físico, tensión eléctrica, cucharillas, 
motor, programación, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

IM561 
Compresor odontológico 

color blanco 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación estado físico, tensión eléctrica, filtro de aire, 

manómetro, Presostato y limpieza general. 

IM608 
Cavitrón Eléctrico, Con 

3 Puntas - 25K 
Dentsply Bobcat 11547488 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación parte eléctrica, revisión válvula solenoide, 
pruebas de fuga de agua, limpieza general, prueba de 

funcionamiento. 

0696 Cavitrón con 3 puntas Nsk  Y03392 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación parte eléctrica, revisión válvula solenoide, 
pruebas de fuga de agua, limpieza general, prueba de 

funcionamiento. 

2750 
Equipo para rayos x a 

muro 
Elity 70  Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, tensión eléctrica, control de 
tiempo, tubo de rx, prueba de fugas, sistema mecánico, 

prueba de radiación y limpieza general 
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 Lámpara para 
fotocurado, Vivadent 

Vivadent Ivoclar 1641322 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes eléctricas, del filtro, verificación de la intensidad de 
la lámpara con radiómetro, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

0717 

Lámpara para 
fotocurado, Inalámbrica 
-  Millenium  SAAB   KY-

L033 

Millenium 
SAAB 

KY-L033 MS-1668 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes eléctricas, del filtro, verificación de la intensidad de 
la lámpara con radiómetro, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

2029 
Lámpara para 

fotocurado 
DBA-LED  L16A1195H Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes eléctricas, del filtro, verificación de la intensidad de 
la lámpara con radiómetro, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

IM792 Micromotor, NSK NSK  B6528595 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación conectora, Revisión de la turbina, Revisión 
Control de agua, presión de trabajo, Rectificación base 
para turbina, Limpieza General, lubricación y prueba de 

funcionamiento 

IM793 Micromotor, NSK NSK  07767378 Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación conectora, Revisión de la turbina, Revisión 
Control de agua, presión de trabajo, Rectificación base 
para turbina, Limpieza General, lubricación y prueba de 

funcionamiento 

 Scaler  con  4  puntas NSK AS 2000 00Z00267 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación conectora, Revisión de la turbina, Revisión 
Control de agua, presión de trabajo, Rectificación base 
para turbina, Limpieza General, lubricación y prueba de 

funcionamiento 
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 Unidad odontología con 

puesta de: 
Oral Galaxy       

IM878 
Sillón odontológico 

electricotapizado color 
gris 

   Semestral 

 
 
 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, tensión eléctrica, sistema 
hidráulico, válvulas, eyector, regulador de presión, sillón, 

pedal neumático, sistema de iluminación lubricación y 
limpieza general 

2437 
Módulo odontológico 
con 2 jeringas triple-

negatoscopio- 

2905 
Lámpara odontológica-

escupidera en 
porcelana- 

IM879 
2 eyectores-tanque para 

agua y pedal 

 Unidad odontología con 
puesta de: 

Oral galaxy    Febrero- 
Noviembre 

  

IM881 
Sillón odontológico 

electricotapizado color 
gris 

   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, tensión eléctrica, sistema 
hidráulico, válvulas, eyector, regulador de presión, sillón, 

pedal neumático, sistema de iluminación lubricación y 
limpieza general 

2286 
Modulo odontológico 
con 2 jeringas triple-

negatoscopio- 

2906 
Lámpara odontológica-

escupidera en 
porcelana- 

IM882 
2 eyectores-tanque para 

agua y pedal 

 

 

Unidad Odontológica 
Portátil Compuesta de:  
Sillón Plegable Portátil, 

Escupidera, Butaco 
Auxiliar tipo tijera 

Tapizado, lámpara de 
Luz fría Cuello Flexible, 
Módulo en Caja de Fibra 
+ Compresor y Jeringa 

Triple.     (Estuche 
Portátil en lona Para 

Transporte. Azul y pedal 

Trophy   Semestral 
Febrero- 

Noviembre 
Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, tensión eléctrica, sistema 
hidráulico, válvulas, eyector, regulador de presión, sillón, 

pedal neumático, sistema de iluminación lubricación y 
limpieza general 
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 Autoclave de 12 litros Automat  3000S Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico, chequeo de válvulas, trampa de 
vapor, filtros, Presostato, nivel de agua, tensión eléctrica, 
presión de trabajo, alarmas, limpieza general y prueba de 

funcionamiento 

IM907 Contrangulo NSK  109 Semestral 

 
 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación conectora, Revisión de la turbina, Revisión 
Control de agua, presión de trabajo, Rectificación base 
para turbina, Limpieza General, lubricación y prueba de 

funcionamiento 

IM908 Contrangulo NSK   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación conectora, Revisión de la turbina, Revisión 
Control de agua, presión de trabajo, Rectificación base 
para turbina, Limpieza General, lubricación y prueba de 

funcionamiento 

2752 
Lavadora ultrasónica 
para instrumental - 

DIGITAL PRO 
PS-80A   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

 

 

VACUNACION 

0052 
Nevera horizontal color 

blanca 
Vesfrost MK 304 20091186753 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

1229 Congelador eléctrico Challenger CU425 4190033 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 

2530 
Neveras eléctricas de 11 

pies color negra 
Mabe  RMA310 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 

partes, limpieza general, prueba de funcionamiento 
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2420 
Termo higrómetro, 

Digital 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

2234 
Termo higrómetro, 

Digital 
CE   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

2529 
Termo higrómetro, 

Digital 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

verificación del funcionamiento del equipo, chequeo de 
partes, limpieza general, prueba de funcionamiento con 

termo higrómetro digital 

 

AMBULANCIA NISSAN JOM 708 

IM1083 
Cilindro para oxígeno 

pequeño con 
manómetro 

TRG   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

1161 Flujo metro sencillo    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

IM1147 Flujo metro sencillo    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

IM1148 
Manómetro para 

oxigeno 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

IM1149 Manómetro de yugo    Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico y 
Metrología 

Verificación estado físico, manómetro, presión de trabajo, 
prueba de fugas, y limpieza general 

 

PUESTO  DE  SALUD   LA  FLORESTA 
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 Aspirador eléctrico 
Thomas-

1130 
 00012234 Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

0867 
Equipo de órganos de 

los sentidos, Color azul 
Metálico Completo 

Wellch 
allyn 

  Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, prueba de batería, revisión 
otoscopio y oftalmoscopio Y limpieza general 

0876 Nebulizador eléctrico Pulmo-aide   Semestral 

 
Febrero- 

Noviembre Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

1545 Pesa bebe digital Badecol   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

2415 Pesa bebe Detecto   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

IM1249 
Tensiómetro de columna 

de mercurio a muro 
Taycos   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

0880 
Tensiómetro para 

adultos 
Taycos  9130329 Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Revisión del manómetro, verificación brazalete, pera con 
válvula, cámara de látex, manguera corrugada, filtro y 

limpieza general 

 Balanza sin tallímetro 
para adultos 

Detecto   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 
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1854 
Balanza para bebe 

digital 
Infant-
Scale 

ACS-20B  Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

1838 Ecotone Sonotrax  5870018 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación de la Batería, Revisión Componentes 
Electrónicos, Verificación Cable pieza de Mano, Revisión 

Filtrado de Ruidos y limpieza general. 

2289 Nebulizador eléctrico Thomas 1121 7002271 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

 

PUESTO DE SALUD   LA SUSANA 

 Aspirador Eléctrico, 
Thomas 1130 

Thomas 1130 0000102 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

0945 Balanza Digital TANITA   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

0950 
Fonendoscopio, para 

Adultos 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 

2062 
Fonendoscopio, para 

Adultos 
   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico 
Verificación campana, diafragma, aro, olivas manguera, 

lubricación y limpieza general 
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0952 Nebulizador eléctrico Pulmo-aide  2295698 Semestral 

Febrero- 
Noviembre 

Contratista Ing. 
Biomédico 

Verificación estado físico, presión de trabajo, filtro, tensión 
eléctrica, funcionamiento del motor, chequeo piezas 

mecánicas, lubricación, y limpieza general 

IM1271 Pesa adultos tipo baño Bbg   Semestral 

Febrero- 
Noviembre Contratista Ing. 

Biomédico y 
Metrología 

Verificación de la indicación con respecto a “Cero”, 
desarme del Equipo, Lubricación partes Mecánicas, 

Limpieza General. 

 

ALMACEN - BODEGA 

 Monitor fetal Comen C22 406013 Semestral 
Febrero- 

Noviembre 
Contratista Ing. 

Biomédico 

Verificación estado físico del equipo, revisión tarjetas 
electrónicas, toco, transductor, marcador de eventos, 

chequeo de alarmas, prueba de funcionamiento y limpieza 
general 
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CALIBRACION  

 
A continuación, relacionamos algunos equipos biomédicos que son considerados instrumentos 
de medición, motivo por el cual debe estar sometidos a controles metrológicos: 
 
Básculas y balanzas, Pesa bebe, Termómetro, Manómetro de gases medicinales, 
Tensiómetro, Cinta métrica, Pesa pañal, Pipetas automáticas, Termohigrómetro, 
Queratometría, Analizador de gases anestésicos, Campímetro, Glucómetro, tensiómetro, 
Tonómetro, Detectores de Radiación, entre otros, vale destacar que la ESE es una institución 
prestadora de servicios de primer nivel y no maneja todos estos equipos, ESTA CALIBRACION 
SE HACE ANUALMENTE y se cuenta con la hoja de vida de cada uno y están referenciado en 
el cuadro de equipos médicos y biomédicos. 
 
PARAGRAFO: La ESE Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo - Antioquia, se 
acogerá los nuevos formatos establecidos por la SSSYPSA en un tiempo no mayor de seis (6) 
meses a partir de la fecha 
 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
 

 

Dada en la ESE Hospital Marco A. Cardona del Municipio de Maceo - Antioquia a los veinticinco 
(25) días del mes de enero de 2025. 
 
 

 

 

 

 

JEISON PINTO MEJÍA 
Gerente 
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